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          Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen SKS Hastane (Sürüm 6) seti çalışmaları 

tamamlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Ülkemizde sağlık hizmeti sunan tüm kamu, üniversite ve özel 

hastanelerde 14.03.2020 tarih ve  64047795-041.02-E.474 sayılı makam onayı doğrultusunda 

yayınlanan SKS Hastane (Sürüm 6) seti kapsamında uygulama yapılması gerekmektedir. 

Gerçekleştirilecek sağlıkta kalite değerlendirmelerinde, SKS Hastane (Sürüm 6) seti esas alınacaktır.  

Yukarda Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce duyurusu yapılan SKS Hastane (Sürüm 6) seti 

sterilizasyon bölümü için uyum çalışmaları kapsamında 2020 yılındaki çalışmalarımızı ve tüm kalite 

sistemine örnek oluşturması ve bir kılavuz olabilmesi amacı ile hazırlayarak, bilgi paylaştıkça çoğalır 

ilkesi doğrultusunda sizlerle paylaşmak istiyoruz. 

Yararlı ve faydalı bir çalışma olması dileğiyle.. 

 

Mustafa AYTAÇ 
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlusu 
Sağlık Yöneticisi 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bu kitabın her türlü yayın hakkı DAS Derneği’ne aittir. DAS Derneği’nin yazılı izni olmadan, tanıtım 

amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya 

bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Kitapta yer alan orjinal şematik 

çizimler DAS Derneği’nden izin alınmadan kullanılamaz. 

© Tüm hakları saklıdır. Yazılı izin olmadan basılamaz, çoğaltılamaz. Kaynak gösterilerek kısa alıntılar yapılabilir 
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SKS Hastane (Sürüm 6) 
 

İlk olarak SKS versiyon 6 da dikkatimizi çeken en önemli değişiklik Sterilizasyon Hizmetleri tek bir 

başlık altında iken Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmetlerinin bir başlık altında toplanmış 

olmasıdır. 

 

Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmetleri konularının tek bir başlık altında toplanması SKS 

setinde konuları birleştirmek ve birbiri ile iç içe olan konuları aynı kategoride değerlendirmek amacı 

ile yapıldığı düşünülebilir  Örnek verecek olacaksak mesela dezenfeksiyon hizmeti ile sterilizasyon 

hizmeti konu ve içerik olarak neredeyse aynı konuları işlemekte ayrıca özellikle son yıllarda şehir 
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hastaneleri içerisinde oluşturulan dezenfeksiyon birimlerinin alanlarda yaptıkları işlemlerin doğru ve 

etkin şekilde yapıldığını denetlemeyi hedeflediğini düşünebiliriz. 

Temizlik konusu sterilizasyonun başlangıcıdır fakat burada konumuzdan ayrılan hastane temizliği 

olması nedeni ile konu bölüm sorumlularının kontrolü altında olmalıdır.  

Sks Versiyon 6 yayınlandığı ilk gün sahadan görülen ve bizlere gelen en sık soru; Tüm bu başlık 

altındaki konulardan sterilizasyon sorumluları olarak bizler mi sorumluyuz. Temizlik, dezenfeksiyon 

ve sterilizasyon ayrıca endoskopi bölümü dahil olmak üzere kalite açısından tüm sorumluluk 

sterilizasyon sorumluluğunda mıdır  ? 

Bu soruya cevap olarak, her kurumun kendi kültürü ve yapısı vardır yani her kurum bu konuyu kendi 

içerisinde değerlendirmelidir. örnek verecek olursak büyük ve vaka sayısı yüksek kurumlarda (şehir 

hastaneleri vb) bu konuların tamamı bir kişi üzerinde olması tabi ki mümkün olmaz fakat nispeten 

küçük kurumlarda tüm bu konuların tek başına sterilizasyon sorumlusuna verilmesi söz konusu olabilir 

ancak genel görüş her konunun ayrı bir sorumlusu olmasıdır.  

Bu başlık altında en doğru çalışma şekli her konunun kendi sorumlusu olmalı örneğin endoskopi 

bölümü kendi içinde bağımsızdır bazı kurumlarda dezenfeksiyon hizmetleri kendi içinde yine 

bağımsızdırlar bu nedenle başlıklar bir de olsa çalışmalar ortak olmalıdır. Sonuç olarak her bölüm 

kendinden sorumlu ve çalışmalarını tamamlayarak sks sürüm 6 ya uyum sağlamalı ve sonuç 

toplantısında her bölümün sorumlusu bir araya gelerek değerlendirme yapılmalıdır. 

SKS 5 den sonra SKS 6 da neler değişti ? 

                    

SKS Sürüm 6 Seti ile gelen en önemli değişiklik En önemli değişiklik Sterilizasyon hizmetleri Sağlık 

hizmetleri başlığı altında; Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Başlıkları ile birleştirilmesidir. 
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2015 Yılında Yayınlanan SKS Sürüm 5 setinde sterilizasyon hizmetleri bölümü içerisinde 11 adet 

standart 31 değerlendirme ölçütü yer almakta iken 2020 Yılında yayınlanan SKS Sürüm 6.1 setinde 

Temizlik dezenfeksiyon Sterilizasyon bölümü içerisinde 15 adet standart 70 değerlendirme ölçütü 

bulunmaktadır. 

 

SKS 5 ile SKS 6 arasında Eklenen Ayrılan Çıkarılan ve Değişen bölümler 

SKS Hastane sürüm 6.1 de SDS 01, SDS02, SDS03, SDS04, SDS 05 bölümleri ile temizlik ve 

dezenfeksiyon sterilizasyon başlığı ile birleştirilmiştir.  

Standartlardaki değişikliklere baktığımızda SKS Hastane sürüm 5 de SSH03 bölümünde bulunan 

paketleme kelimesi SKS Hastane Sürüm 6.1 de SDS09 olarak ayrı bir bölüm şeklinde karışımıza 

çıkmaktadır.  SKS Sürüm 5 de lümenli aletlerle ilgili SSH09 Bölümü standart olmaktan çıkarılmıştır. 
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SKS Sürüm 5 ve 6.1 standartlarına genel bir bakış yaptığımızda SKS 5, SSH01 Kodlu Başlıkta 11  

madde bulunurken bu bölüm SKS6.1 SDS06 bölümü 15 madde olarak karşımıza çıkmıştır. 

 

 

 

Yine SKS 5, SSH02 Kodlu Başlıkta 6 madde ve 3 alt madde bulunurken bu bölüm SKS 6.1, SDS07 

bölümü 7 madde 10 alt madde olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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SKS 5, SSH03 Kodlu Başlıkta 5 madde ve 2 alt madde bulunurken bu bölüm SKS 6.1, SDS08 ve SDS09 

olarak iki bölüm haline gelmiş ve bu bölüm 11 madde 6 alt madde olarak karşımıza çıkmıştır. 

 

 

 

SKS 5, SSH04 Kodlu Başlıkta 3 madde ve 8 rehberlik maddesi bulunurken bu bölüm SKS 6.1, SDS10 

bölümü 11 madde 11 rehberlik maddesi olarak değişmiştir. 
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SKS 5, SSH06 Kodlu Başlıkta 2 madde ve 3 rehberlik maddesi bulunurken bu bölüm SKS 6.1, SDS11 

bölümü 3 madde 4 rehberlik maddesi olarak değişmiştir. 

 

  

 

 SKS 5, SSH07 Kodlu Başlıkta 2 madde ve 5 rehberlik maddesi bulunurken bu bölüm SKS 6.1, SDS10 

bölümü 12 madde 3 alt madde olarak değişmiştir. 
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 SKS 5, SSH08 Kodlu Başlıkta 2 madde ve 11 alt madde bulunurken bu bölüm SKS 6.1, SDS13 

bölümü 2 madde 12 alt madde olarak değişmiştir. 

 

 

 

 Etilen oksit ile sterilizasyonu konu alan SKS 5, SSH10 Kodlu Başlıkta 7 madde bulunurken bu bölüm 

SKS 6.1, SDS14 bölümü 8 madde 2 alt madde 1 rehberlik maddesi olarak değişmiştir. 
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SKS 5 de BAŞLIK yani Standart  iken SKS 6 da MADDE yani Ölçüt olanlara baktığımızda SKS 5 de 

SSH05 kodlu başlık SKS6.1 de SDS10 Başlığı altında SDS 10.03 alt madde olarak karışımıza 

çıkmaktadır. SKS 5 de SSH09 kodlu başlık iken SKS6.1 de SDS 08 başlığı altında SDS08.04 olarak alt 

madde olmuştur. 

 

 

Sterilizasyon hizmetleri standartlarında neler değişti ?  SDS06 Sterilizasyon hizmetlerine ilişkin 

süreçler ve bu süreçlere yönelik kurallar tanımlanmalıdır. Başlığı altında sıralamaya göre SDS06.01 

bölümünde 11. sırada olan alt başlık içerisinde cihazların günlük bakımı ifadesi cihazların günlük 

temizliği ve düzenli aralıklarla bakımı şeklinde değişmiştir. Ayrıca sıralamada12. sırada bulunan alt 

madde ‘’Hizmetin aksamasına neden olan durumların varlığında (elektirik kesintisi su kesintisi cihaz 

arızaları gibi) izlenmesi gereken yol alt maddesi yeni olarak bu bölüme eklenmiştir. 
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Aynı standart altında 13 14 15 16. sıralarda olan maddeler 

:Sterilizasyon hizmet alımı söz konusu ise kontrollerin kapsamı, kontrol aralıkları ve sorumlusu 

:Ödünç set ve malzemelerin sterilizasyon süreci 

:Tekrar kullanılabilen malzemelerin kullanım koşulları 

:Olağanüstü durumlarda (afetler, tesis kaynaklı sorunlar, cihaz gaz kaçakları gibi) sterilizasyon 
hizmetleri ile ilgili alınacak önlemler şeklinde yeni olarak bu bölüme eklenmiştir. 

 

 

Peki değişen ve yeni eklenen maddeler için ne ya da neler yapmalıyız ? Öncelikle değişen ve yeni 

eklenen tüm standartları tespit edip gereksinimleri karşılamak için gerekli dökümanlar hazırlanmalı 

ve uygulama ile birlikte faaliyete alınmalıdır. 
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SKS 6.1 de SDS07 standartına baktığımızda SDS 07.01 alt maddesinde bulunan steril depolama 

ifadesi yeni olarak sks 6.1 de eklenmiştir. 

SDS07.02 de steril depolama sıcaklık ve nem değerleri ve çalışma alanlarındaki sıcaklık ve nem 

değerleri yeni bir alt maddeler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Son olarak SDS07.05 de son alt madde Havalandırma sistemi kesintisiz çalışmalıdır. İfadesi sks6.1 e 

yeni bir alt madde olarak eklenmiştir. 

 

 

Aynı standart altında SDS07.06 alt maddesi içerisinde sıralamada 2 3 ve 4. su ile ilgili alt maddeler 

yeni olarak SKS 6.1 de bu bölüme eklenmiştir.  
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Yine aynı standart altında SDS07.06 alt maddesi içerisinde sıralamada 5. alt madde olan çalışma 

alanlarının özelliğine göre gerekli aydınlatma düzeyleri (ayrıntılı muayne bölümü 100-200 mum 

evye alanlar 50-100 mum gibi) belirlenmelidir. Yeni bir madde olarak bu bölüme SKS6.1 de 

eklenmiştir. 

 

 

SKS 5 de SSH03 standartında ‘sterilizasyon ünitesinde yıkama dezenfeksiyon ve paketleme süreçleri 

kontrol altına alınmalıdır’ ifadesi SKS 6.1 SDS08 Standartında ‘kirli malzemelerin teslim alınması ve 

yıkanması ile ilgili süreçler kontrol altına alınmalıdır şeklinde değişmişltir. 
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Aynı başlık altında SDS08.01 alt maddesi yeni olarak eklenmiş SKS5 de SSH03.01 alt başlığı olan 

‘kirli malzemeler malzeme listesinden sayımı yapılarak sterilizasyon ünitesine kabul edilmelidir. 

İfadesi SDS08.02 alt maddesinde ‘Kirli malzemeler sayımı yapılarak teslim alınmalı malzemenin adı 

sayısı geldiği birim geliş tarihi ve saati teslim eden ve alan kişilerin bilgileri kayıt altına alınmalıdır’ 

şeklinde değişmiştir. 

 

 

Aynı standart altında SDS 08.03 kodlu madde olan ‘’Yıkamada kullanılan ekipman kimyasallar ve 

fiziksel parametrelr (sıcaklık konsantrasyon makine kullanılıyorsa çevrim parametreleri gibi) 

dekontamine edilecek malzemelerle uyumlu olmalıdır.’’ yeni olarak eklenmiştir. 

 

 

Yine aynı standart altında SDS 08.04 kodlu madde ve alt maddeleri yeni olarak eklenmiştir. 

Sıralamada 4. sırada bulunan alt madde daha önce standart iken bu bölüme alt madde olarak 

eklenmiştir. 
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Aynı standart altında SKS 5 de SSH03.02 ‘’kirli malzemelerin ön temizliği ve dekontaminasyonu 

yapılmalıdır’’ başlığı çıkarılmış olup yerine SKS 6.1 de SDS08.05 Yıkama alanları ve cihazlarının 

bakım ve temizliği ile ilgili süreçler tanımlanmalıdır. Gelmiştir.  

 

 

SKS 5 de standart içinde paketleme kelimesi iken SKS6.1 de SDS09 paketleme ve yükleme süreçleri 

kontrol altına alınmalıdır şeklinde standart olmuştur. 

Bu standart altında SDS 09.01 ‘’paketlemeye ilişkin kurallar ulusal ve uluslar arası rehberler 

doğrultusunda belirlenmelidir.’’ maddesi yeni olarak eklenmiştir. Ayrıca SDS09.03 paket içeriği 

temizlik bütünlük ve hasar açısından kontrol edilmeli ve gerekli bakım uygulamaları yapılmalıdır alt 

maddesi de yeni olarak eklenmiştir. 
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Aynı standart altında SDS 09.05 ‘’paketlemede kullanılacak malzemeler uygulanacak sterilizasyon 
yöntemi ile uyumlu olmalı sterilizasyonun etkinliğini ve steril paketlerin güvenli muhafazasını 

sağlamalıdır.’’ alt maddesi SKS6.1 de yeni olarak eklenmiştir. 

Yine aynı standart altında SDS09.06 ‘’paketlerin sterilizasyon cihazına yüklenmesine ilişkin kurallar 
tanımlanmalı sterilizasyon etkinliğini azaltacak şekilde fazla ve sıkışık yükleme yapılmamalıdır 

ifadesi yeni olarak sks 6.1 de eklenmiştir. 
 

  

SKS6.1 de SDS10 sterilizasyon işleminin etkinliği sağlanmalıdır. Standartı altında SDS 10.01 ile 

validasyon ilk defa SKS sterilizasyon standartları içerisine adım atmıştır. SDS10.01 de sterilizasyon 

etkinliğinin izlenmesine yönelik ünite tarafından izlenecek yol yöntem ve süreçler (parametril 

validasyon biyolojik validasyon rutin kimyasal ve biyolojik indikatör kullanımı gibi) tanımlanmalıdır. 

İfadesi ile sterilizasyon ünitelerinde validasyon uygulamalarının önü açılmıştır. 

Bu madde altına 3 alt madde ile rehberlik eklenmiş ve işlemlerin nasıl yapılması gerektiği 

açıklanmıştır.   
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SKS6.1 de SDS10 sterilizasyon işleminin etkinliği sağlanmalıdır. Standartı altında SDS 10.02 

ölçütünde yeni olarak sterilizatörlerin kurulum ve yeterliliği ile ilgili üretici firmadan belgeler 

istenmiştir. SDS10.03 ölçütünde sterilizatörlerin program döngülerinin izlenmesi ve kayıt edilmesi 

yeni bir ölçüt olarak karşımıza çıkmıştır. 

 

  

SKS6.1 de SDS10 sterilizasyon işleminin etkinliği sağlanmalıdır. Standartı altında SDS 10.05 ölçütü 

SKS5 de bulunmaktaq idi değişen ise Ölçütün başlığına validasyon yapılmıyorsa ifadesi gelmiştir.  
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SKS6.1 de SDS10 sterilizasyon işleminin etkinliği sağlanmalıdır. Standartı altında SDS 10.06 

ölçütünde yeni olarak biyolojik validasyon tanımlanmış ve alt ölçütlerde parametrik validasyon 

ifadesi ile Hidrojen Peroksit Sterilizasyonunda her yüke biyolojik kullanılması ifadesi eklenmiştir.  

 

 

SKS6.1 de SDS10 sterilizasyon işleminin etkinliği sağlanmalıdır. Standartı altında yeni olan SDS 

10.06 alt ölçütlerinde biyolojik indikatörlerin kullanımı tarif edilmiş ve Sterilizasyon cihazlarında 

bakım onarım ve kalibrasyon yapıldıktan sonraki ilk çalıştırma ifadesi aynen SKS5 den buraya 

taşınmıştır. 
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SKS6.1 de SDS11 Basınçlı buhar otoklavlarının günlük bakım ve kontrolleri yapılmalıdır. Standartı 

altında olan SDS 11.01 ölçütü yeni olarak eklenmiş ve SDS11.02 altında alt ölçüt olarak vakum 

kaçak test sonuçları izlenebilir ifadesi eklenmiştir.  

 

 

SKS6.1 de SDS12 Steril malzemeler uygun şekilde muhafaza edilmelidir. Standartı altında olan SDS 

12.01 ölçütü SKS5 den buraya gelmiş olup alt ölçütler yeni olarak eklenmiştir. SDS12.02-SDS12.03 

de yine aynı şekilde yeni olarak SDS12.01 Standartı altına eklenmiştir. 

SKS5 de bulunan SSH07.02 Rehberlik olarak steril malzeme son kullanma süreleri ile ilgili ifadeler 

SKS6'da çıkarılmıştır.  

 



                                                                                                                                                                     Merkezi Sterilizasyon Üniteleri için Sağlıkta Kalite Standartları Kılavuzu (SKS 6)  2022  

19 

  

SKS6.1 de SDS13 Sterilizasyon süreci izlenebilir olmalıdır. Standartı altında olan SDS 13.01 ölçütü 

yine SKS5 den gelmiş olup alt ölçütler içerisinde yıkama ve termal dezenfeksiyon etkinliğini 

gösteren performans testleri ifadesi yeni olarak eklenmiştir. Ayrıca Paketlerin nem kontrolü ile 

ilgili ifade yeni olarak buraya eklenmiştir. 

  

 

SKS6.1 de SDS14 Etilen oksite yönelik güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Standartı altında olan SDS 

14.02 ölçütü yeni olarak eklenmiştir. 
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SKS6.1 de SDS14 Etilen oksite yönelik güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Standartı altında olan SDS 

14.07 ve 14.08 rehberlik kısımı yeni olarak eklenmiştir. 
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SKS 6 Sterilizasyon Hizmetleri Kılavuzu 

 

SKS Hastane (Sürüm 6) 

Tablo 17. Standart Puan Tablosu ile Sterilizasyon Ünitesinden İstenilen Standartlar.. 

 

Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmetleri 

Amaç: 

Sağlık tesisinin temizlik ve dezenfeksiyonu ile tıbbi amaçlı kullanılan alet ve malzemelerin 

dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerinin, kanıta dayalı rehberler ve ulusal ve uluslararası kabul 

görmüş uygulamalar çerçevesinde kontrol altına alınmasını sağlamaktır. 

SKS Versiyon 6 Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmetleri 

Merkezi sterilizasyon ünitelerinin sorumluluk kapsamı sadece sterilizasyon olması nedeni ile 

Sterilizasyon Hizmetleri konusundan başlıyoruz. 
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Başlık: SDS06 Sterilizasyon hizmetlerine ilişkin süreçler ve bu süreçlere yönelik kurallar 

tanımlanmalıdır. 

Bu konu başlığı sterilizasyon hizmetlerine ilişkin süreçler ve bu süreçlere yönelik kuralların yazılı 

olarak tanımlanması ve yayınlanmış olması gerektiğini ifade etmektedir. Konu ile ilgili 

dokümanlarınız hazır ve personelinizin bu dokümanlar hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. 

(mümkün ise sterilizasyon ekibi en az 6 ayda bir dokümanları gözden geçirmelidir) 

Başlıklar konuların kapsamını belirlemek için konulduğundan soru değildir ve kalite denetimlerinde 

soru olarak değerlendirilmemelidir. 

 

SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS06 Standardı ve SDS06.01 Ölçütü 

 

Cevap: Soru içerisinde bulunan tüm değerlendirme ölçütlerini içeren bir dokümantasyon (talimat 

prosedür vs ) setine ihtiyacınız var bu seti kurum kültürüne ve çalışma prensiplerine ulusal ve 
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uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilerek hazırlanmalı ve personelin bu konulara ve sete 

hakim olması bu konularda eğitimli olması sağlanmalıdır. 

Sterilizasyon ünitesinde yer alan fiziki alanlardan başlayarak tüm maddeleri tanımlayan ve 

özelliklerini içeren bir doküman seti hazırlanmalı, bu nedenle bu özellikleri içeren prosedür ya da 

talimatlar oluşturulmalı ve kalite sisteminize eklemeniz gerekmektedir. bu bölüm ile ilgili örnek 

dokümanlar aşağıda hazırlanmış olup kendi kurumunuza göre uyarlayarak kullanabilirsiniz.. 

Bu bölümde Sterilizasyon hizmet alımı söz konusu ise kontrollerin kapsamı, kontrol 

aralıkları ve sorumlusu değerlendirme ölçütü için örnek doküman verilmemiştir. bu edenle eğer 

kurumda Sterilizasyon hizmet alımı söz konusu ise bu ölçüt için hizmet alımı kontrolleri kapsamı, 

kontrol aralıkları ve sorumlusunu içeren bir prosedür oluşturularak kalite setine eklenmeli ve 

uygulanmalıdır. Kurumunuzda hizmet alımı yapılmıyor ve sterilizasyon hizmetlerini kurum kendi 

yapıyorsa bu ölçüt için herhangi bir doküman oluşturmanıza gerek yoktur. 
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Örnek: MSÜ Fiziki Alan Düzenlemeleri Prosedürü Sayfa 1 
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Örnek: MSÜ Fiziki Alan Düzenlemeleri Prosedürü Sayfa 2 
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Örnek: MSÜ Fiziki Alan Düzenlemeleri Prosedürü Sayfa 3 
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Örnek: MSÜ Uygulanan Hizmetlere İlişkin Gerekli Ekipman, Çalışma koşulları ve Kuralları Talimatı Sayfa 1 
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Örnek: MSÜ Uygulanan Hizmetlere İlişkin Gerekli Ekipman, Çalışma koşulları ve Kuralları Talimatı Sayfa 2 
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Örnek: MSÜ Uygulanan Hizmetlere İlişkin Gerekli Ekipman, Çalışma koşulları ve Kuralları Talimatı Sayfa 3 
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Örnek: MSÜ Uygulanan Hizmetlere İlişkin Gerekli Ekipman, Çalışma koşulları ve Kuralları Talimatı Sayfa 4 
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Örnek: MSÜ Aletlerin Transfer ve Teslim Talimatı Sayfa 1 
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Örnek: MSÜ Aletlerin Transfer ve Teslim Talimatı Sayfa 2 
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Örnek: MSÜ Aletlerin Ön Temizliği ve Dekontaminasyonu (Yıkanması) Talimatı Sayfa 1 
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Örnek: MSÜ Aletlerin Ön Temizliği ve Dekontaminasyonu (Yıkanması) Talimatı Sayfa 2 
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Örnek: MSÜ Aletlerin Ön Temizliği ve Dekontaminasyonu (Yıkanması) Talimatı Sayfa 3 
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Örnek: MSÜ Aletlerin Ön Temizliği ve Dekontaminasyonu (Yıkanması) Talimatı Sayfa 4 
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Örnek: MSÜ Aletlerin Hazırlık ve Kontrol Alanına Taşınması Talimatı 
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Örnek: MSÜ Aletlerin Sayımı Bakımı ve Kontrolü Talimatı Sayfa 1 
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Örnek: MSÜ Aletlerin Sayımı Bakımı ve Kontrolü Talimatı Sayfa 1 
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Örnek: MSÜ Aletlerin Sayımı Bakımı ve Kontrolü Talimatı Sayfa 2 
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Örnek: MSÜ Aletlerin Sayımı Bakımı ve Kontrolü Talimatı Sayfa 3 
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Örnek: MSÜ Aletlerin Paketleme Sterilizasyon ve Depolama Talimatı Sayfa 1 
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Örnek: MSÜ Aletlerin Paketleme Sterilizasyon ve Depolama Talimatı Sayfa 2 
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Örnek: MSÜ Aletlerin Paketleme Sterilizasyon ve Depolama Talimatı Sayfa 3 
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Örnek: MSÜ Aletlerin Paketleme Sterilizasyon ve Depolama Talimatı Sayfa 4 
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Örnek: MSÜ Aletlerin Paketleme Sterilizasyon ve Depolama Talimatı Sayfa 5 
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Örnek: MSÜ Aletlerin Paketleme Sterilizasyon ve Depolama Talimatı Sayfa 6 



                                                                                                                                                                     Merkezi Sterilizasyon Üniteleri için Sağlıkta Kalite Standartları Kılavuzu (SKS 6)  2022  

48 

 
Örnek: MSÜ Aletlerin Paketleme Sterilizasyon ve Depolama Talimatı Sayfa 7 
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Örnek: MSÜ Aletlerin Paketleme Sterilizasyon ve Depolama Talimatı Sayfa 8 



                                                                                                                                                                     Merkezi Sterilizasyon Üniteleri için Sağlıkta Kalite Standartları Kılavuzu (SKS 6)  2022  

50 

 

Örnek: MSÜ Aletlerin Paketleme Sterilizasyon ve Depolama Talimatı Sayfa 9 



                                                                                                                                                                     Merkezi Sterilizasyon Üniteleri için Sağlıkta Kalite Standartları Kılavuzu (SKS 6)  2022  

51 

 

Örnek: MSÜ Aletlerin Kullanım Alanına Transferine Kadar Sterilitenin Korunması Talimatı Sayfa 1 
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Örnek: MSÜ Yıkama Paketleme ve Sterilizasyonun Etkinliğinin Kontrolü Talimatı Sayfa 1 
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Örnek: MSÜ Yıkama Paketleme ve Sterilizasyonun Etkinliğinin Kontrolü Talimatı Sayfa 2 
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Örnek: MSÜ Yıkama Paketleme ve Sterilizasyonun Etkinliğinin Kontrolü Talimatı Sayfa 3 
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Örnek: MSÜ Yıkama Paketleme ve Sterilizasyonun Etkinliğinin Kontrolü Talimatı Sayfa 4 
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Örnek: MSÜ Yıkama Paketleme ve Sterilizasyonun Etkinliğinin Kontrolü Talimatı Sayfa 5 
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Örnek: MSÜ Yıkama Paketleme ve Sterilizasyonun Etkinliğinin Kontrolü Talimatı Sayfa 6 
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Örnek: MSÜ Yıkama Paketleme ve Sterilizasyonun Etkinliğinin Kontrolü Talimatı Sayfa 7 
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Örnek: MSÜ Yıkama Paketleme ve Sterilizasyonun Etkinliğinin Kontrolü Talimatı Sayfa 8 
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Örnek: MSÜ Yıkama Paketleme ve Sterilizasyonun Etkinliğinin Kontrolü Talimatı Sayfa 9 
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Örnek: MSÜ Cihazların Günlük Temizliği ve Düzenli Aralıklarla Bakımı Talimatı Sayfa 1 
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Örnek: MSÜ Cihazların Günlük Temizliği ve Düzenli Aralıklarla Bakımı Talimatı Sayfa 2 
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Örnek: MSÜ Cihazların Günlük Temizliği ve Düzenli Aralıklarla Bakımı Talimatı 
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Örnek: MSÜ Ödünç Set ve Malzemelerin Sterilizasyon Süreci Prosedürü 
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Örnek: MSÜ Tekrar kullanılabilen Malzemelerin Kullanım Koşulları Prosedürü 
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Örnek: MSÜ Olağanüstü Durumlarda Sterilizasyon Hizmetleri ile ilgili Alınabilecek Önlemler Prosedürü Sayfa 1 
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Örnek: MSÜ Olağanüstü Durumlarda Sterilizasyon Hizmetleri ile ilgili Alınabilecek Önlemler Prosedürü Sayfa 2 

 



                                                                                                                                                                     Merkezi Sterilizasyon Üniteleri için Sağlıkta Kalite Standartları Kılavuzu (SKS 6)  2022  

68 

 

Örnek: MSÜ Olağanüstü Durumlarda Sterilizasyon Hizmetleri ile ilgili Alınabilecek Önlemler Prosedürü Sayfa 3 
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Örnek: MSÜ Olağanüstü Durumlarda Sterilizasyon Hizmetleri ile ilgili Alınabilecek Önlemler Prosedürü Sayfa 4 
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Örnek: MSÜ Olağanüstü Durumlarda Sterilizasyon Hizmetleri ile ilgili Alınabilecek Önlemler Prosedürü Sayfa 5 
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Örnek: MSÜ Olağanüstü Durumlarda Sterilizasyon Hizmetleri ile ilgili Alınabilecek Önlemler Prosedürü Sayfa 6 
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Örnek: MSÜ Olağanüstü Durumlarda Sterilizasyon Hizmetleri ile ilgili Alınabilecek Önlemler Prosedürü Sayfa 7 
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Örnek: MSÜ Olağanüstü Durumlarda Sterilizasyon Hizmetleri ile ilgili Alınabilecek Önlemler Prosedürü Sayfa 8 
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Örnek: MSÜ Olağanüstü Durumlarda Sterilizasyon Hizmetleri ile ilgili Alınabilecek Önlemler Prosedürü Sayfa 9 



                                                                                                                                                                     Merkezi Sterilizasyon Üniteleri için Sağlıkta Kalite Standartları Kılavuzu (SKS 6)  2022  

75 

 

Örnek: MSÜ Olağanüstü Durumlarda Sterilizasyon Hizmetleri ile ilgili Alınabilecek Önlemler Prosedürü Sayfa 10 
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Örnek: MSÜ Olağanüstü Durumlarda Sterilizasyon Hizmetleri ile ilgili Alınabilecek Önlemler Prosedürü Sayfa 11 
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SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS07 Standartı ve SDS07.01 Ölçütü 

 

SDS07 Standartı altında ilk ölçüt olarak bulunan SDS07.01 içeriğinde ünite içerisinde bulunan 

alanların tanımlanması gerektiği ifade edilmiştir.  

Bu ölçütte dikkat edilmesi gereken alanların prosedürlerde tanımlanmış olması ile birlikte fiziksel 

olarak kolay bir şekilde ayırt edilebilmesini sağlayan tabela afiş vb. işaretçilerle ayrılmış olmaları 

gerekmektedir. 

(Bazı ünitelerde yarı steril alan ifadesi kullanılmaktadır. steril ifadesi kesinlik arz eden bir ifade olup 

yarı steril şeklin de bir ifade doğru olmamakla birlikte kullanılmamalıdır.)   

 

 

SDS07.01 ölçütünü karşılayan prosedürümüz “MSÜ FİZİKİ ALAN DÜZENLEMELER PROSEDÜRÜ” dür 

ve içerisinde 4, 4.1, 4.2 maddelerinde plan ve ifadelerle belirlenmiştir. 
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MSÜ FİZİKİ ALAN DÜZENLEMELER PROSEDÜRÜ 

 

 

SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS07.02 Ölçütü 

 

SDS07.02 de istenilenler yine “MSÜ FİZİKİ ALAN DÜZENLEMELER PROSEDÜRÜ” de karşılanmış olup 

içerisinde 5, 5.1 maddelerinde bulunmaktadır. 
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5.1 de bulunan “Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Isı ve Nem Takip Formu” örneği 
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SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS07.03 Ölçütü 

 

SDS07.03 de istenilen ölçüt için steril depo alanına girişler fiziki olarak sınırlandırılmış ve kontrollü 

olmalı (Kontrollü kapılar karlı geçiş vb) steril depo alanına girişte uyarı levhaları mevcut olmalı bu 

bilgilendirme levhalarında Alanın steril depo olduğu ve kullanım koşullarını içeren bilgiler 

bulunmalıdır. 

      

      

Steril depo bilgilendirici uyarı levhaları örnekleri 

SDS07.02 de istenilen ölçüt için  "MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ ALETLERİN KULLANIM ALANINA 

TRANSFERİNE KADAR STERİLİTENİN KORUNMASI TALİMATI" 3.16 maddede steril depoda non steril 

malzeme olmaması gerektiği belirtilmiştir. 

 

"MSÜ ALETLERİN KULLANIM ALANINA TRANSFERİNE KADAR STERİLİTENİN KORUNMASI TALİMATI" 
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SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS07.04 Ölçütü 

 

SDS07.04 de istenilen ölçüt için ünite içerisinde alanlarda çok fazla girinti çıkıntıya izin verilmemeli  

kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir şekilde dizayn edilmeli ve prosedürlerde bu 

belirtilmelidir. 

Bu ölçütün karşılığı olarak "MSÜ  FİZİKİ ALAN DÜZENLEMELERİ PROSEDÜRÜ" Madde 5.2 de yer almakta 

ve uygulanmaktadır. 

 

MSÜ  FİZİKİ ALAN DÜZENLEMELERİ PROSEDÜRÜ 
 

 

 
SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS07.05 Ölçütü 

 

SDS07.05 de istenilen ölçüt için ünite havalandırma sisteminin temiz alandan kirli alana doğru olması 

sağlanmalı ve bunun için kirli alanda sonlanan ve havayı çeken sistemler kirli alanda olacak şekilde 

dizayn edilmiş olmalıdır.  
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Havalandırma sistemi saatte 10 filtre edilmiş hava değişimi sağlamalı, hava türbülansı oluşturacak 

herhangi bir yöntem kullanılmamalıdır. Bunun için havalandırma sistemi teknik servis desteği ile 

istenilen özelliklere göre uyarlanmalıdır. 

Hava türbülansı oluşturacak özellikle yazın serinlemek amacı ile kullanılan pervaneler ve fanlar 

kullanılmamalı  varsa pencereler açık tutulmamalı ve kapıların büyük hava sirkülasyonu olacak 

şekilde kanıp açılmasına engel olunmalıdır. 

Havalandırma sisteminin kesintisiz çalıştığından emin olunmalıdır. 

Bu ölçütte istenilenler dokümantasyon sistemimizde yazılı şekilde belirlenmiş olmalıdır, bu ölçüt 

paylaşılan "MSÜ  FİZİKİ ALAN DÜZENLEMELERİ PROSEDÜRÜ" Madde 5.3 de yer almaktadır. 

 
MSÜ  FİZİKİ ALAN DÜZENLEMELERİ PROSEDÜRÜ 
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SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS07.06 Ölçütü 

 

SDS07.06 de istenilen ölçüt için fiziki şartlar oluşturulmalı ve prosedürümüzde belirtilmiş olmalıdır. 

"MSÜ FİZİKİ ALAN DÜZENLEMELERİ PROSEDÜRÜ" Madde 8.1 

 

MSÜ FİZİKİ ALAN DÜZENLEMELERİ PROSEDÜRÜ 

 

 
SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS07.06 Alt Ölçütü 
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Su, aydınlatma, kesintisiz güç kaynağı gibi sistemlerin rutin kontrolleri, yetkin teknik personel 
tarafından yapılmalıdır. alt ölçütünü karşılaması "MSÜ FİZİKİ ALAN DÜZENLEMELERİ PROSEDÜRÜ" 
Madde 8.2 de yer almakta ve "MSÜ Teknik Servis Rutin Kontrol Takip Formu"na işlenerek takip 
edilmelidir. 

 

MSÜ Teknik Servis Rutin Kontrol Takip Formu 
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SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS07.06 Alt Ölçütü 

Sterilizasyon ünitesinde yıkama dezenfektörlerinin son durulama suyu, termal dezenfeksiyonda 
kullanılan su ve buhar sterilizatörlerde kullanılan su demineralize olmalıdır. Alt ölçütünü 
karşılaması "MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ SU ARITMA SİSTEMİ KONTROLÜ TALİMATI" 5.4. 
Maddede yer almakta ve buna göre uygulama yapılmalıdır. 
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MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ SU ARITMA SİSTEMİ KONTROLÜ TALİMATI Sayfa 1 
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MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ SU ARITMA SİSTEMİ KONTROLÜ TALİMATI Sayfa 2 
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MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ SU ARITMA SİSTEMİ KONTROLÜ TALİMATI Sayfa 3 
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SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS07.06 Alt Ölçütü 

 

Demineralize suyun kalitesini ölçmeye yönelik süreçler ve kontrol aralıkları 

tanımlanmalıdır. Suyun iletkenliği her gün ölçülmeli ve kaydedilmelidir. Alt ölçütünü karşılaması 

"MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ SU ARITMA SİSTEMİ KONTROLÜ TALİMATI" nın 5.5. ve 5.6 

Maddesinde yer almakta ve buna göre ölçümler yapılarak "Merkezi sterilizasyon ünitesi su arıtma 

takip formu" na kayıt edilerek takip edilmelidir. 
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Merkezi sterilizasyon ünitesi su arıtma takip formu 
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SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS07.06 Alt Ölçütü 

Mikrobiyolojik kontaminasyonun engellenmesi için demineralize suyun büyük oranlarda 

depolanmasından kaçınılmalı, suyun sıcaklığı kontrol edilmeli ve depolama alanı düzenli olarak 

temizlenmelidir. Alt ölçütünü karşılaması  "MSÜ SU ARITMA SİSTEMİ KONTROLÜ TALİMATI" 5.7. 

Madde ve uygulama buna göre uygulanıyor. demineralize su buyuk oranlarda depolanmıyor, suyun 

sıcaklığı ve temizliği günlük ölçülüyor ve "Merkezi sterilizasyon ünitesi su arıtma takip formu" na 

kaydediliyor.   

 

 

 

SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS07.06 Alt Ölçütü 

 

Çalışma alanlarının özelliğine göre gerekli aydınlatma düzeyleri (ayrıntılı muayene bölümü 100-200 

mum, evye alanları 50-100 mum gibi) belirlenmelidir. Alt ölçütünü "MSÜ FİZİKİ ALAN 

DÜZENLEMELERİ PROSEDÜRÜ" Madde 6 da belirlenmiş, düzenlenmiş ve uygulanmıştır.  

 

 

"MSÜ FİZİKİ ALAN DÜZENLEMELERİ PROSEDÜRÜ" 
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Metrekare alandaki 1 lümen; 1 lüxe eşittir. 1 lüx yaklaşık olarak 0,09290 mum ışığı değerindedir. 

buna göre ışık ölçer temin edip ışık ölçer ile hesaplayıp değerlendirilmelidir. 

Örnek olarak Bu alt maddeyi karşılamak için değerlendirmeyi nasıl yapmalıyız ? (Metrekare alandaki 

1 lümen; 1 lüxe eşittir. 1 lux yaklaşık olarak 0,09290 mum ışığı değerindedir.) ona göre ışık ölçerle 

değerleri hesapladığımızda 100 mum 9.29 50 mum 4.645 lümen değerlerini unite içerisinde ışık 

ölçerlerle bulmamız yeterli olacaktır.  

 

 

SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS08 Standartı ve SDS08.01 Ölçütü 

 

SDS08 Standartı altında ilk ölçüt olarak bulunan SDS08.01 içeriğinde Sterilize edilecek malzemelerin 
teslim alınması, yıkanması ve yıkama etkinliğinin izlenmesine ilişkin kurallar ulusal ve uluslararası 
rehberler doğrultusunda belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

Bu konuda dokümanların hazırlanması ve uygulanması gerekmektedir. Dezenfeksiyon Antisepsi 
Sterilizasyon Derneğinin hazırlamış olduğu DAS Rehberi’nden faydalanabilirsiniz  

DAS Rehbere ulaşmak için www.das.org.tr web adresini kullanabilirsiniz.. 

SDS08.01 ölçütü için ihtiyacımız olan örnek dokümanlar :  

1-MSÜ ALETLERİN TRANSFER VE TESLİM TALİMATI 
   (SDS06.1 Altında paylaşılmıştır) 
2- MSÜ ALETLERİN ÖN TEMİZLİĞİ VE DEKONTAMİNASYONU (YIKANMASI) TALİMATI  
   (SDS06.1 Altında paylaşılmıştır) 
3- MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTRÖLÜ TALİMATI 
   (SDS06.1 Altında paylaşılmıştır) 
 

 

SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS08 Standartı ve SDS08.02 Ölçütü 

 

http://www.das.org.tr/
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SDS08 Standartı altında ilk ölçüt olarak bulunan SDS08.02 içeriğinde Kirli malzemeler sayımı 

yapılarak teslim alınmalı, malzemenin adı, sayısı, geldiği birim, geliş tarihi ve saati, teslim eden ve 

alan kişilerin bilgileri kayıt altına alınmalıdır. İfadesine göre üniteye gelen kirli aletler daha önce 

SKS5 de malzeme listesinden sayımı yapılarak sterilizasyon ünitesine kabul edilmelidir şeklinde ifade 

ederken malzeme listesinden ifadesi kaldırılmıştır. Bunun iki nedeni olabilir birincisi malzeme 

listesinden saymak hayli zaman alan bir faaliyettir ve işleyişi aksatabilir bir diğer durum ise eğer 

bilgisayarlı dokümantasyon sisteminiz var ise aletleri okutarak teslim alabilirsiniz. 

SDS08.02 ölçütünü karşılamak için “MSÜ ALETLERİN TRANSFER VE TESLİM TALİMATI” na göre 

sayılarak teslim alınmalı ve “MSÜ MALZEME TESLİM FORMU ile “MSÜ AMELİYATHANE MALZEME 

TESLİM FORMU”nu kullanarak bu formlar içeriğinde bulunan malzemenin adı, sayısı, geldiği birim, 

geliş tarihi ve saati, teslim eden ve alan kişilerin bilgileri doldurularak teslim alındığında bu ölçüt 

karşılanmış olacaktır. 

SDS08.02 ölçütü için ihtiyacımız olan dokümanlar: 

1-MSÜ ALETLERİN TRANSFER VE TESLİM TALİMATI (SDS06.1 Altında paylaşılmıştır) 

2-MSÜ MALZEME TESLİM FORMU  

3-MSÜ AMELİYATHANE MALZEME TESLİM FORMU 

 

 

MSÜ MALZEME TESLİM FORMU 
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MSÜ AMELİYATHANE MALZEME TESLİM FORMU 
 

Merkezi Sterilizasyon üniteleri ağırlıkla ameliyathane bölümüne hizmet verdiğinden ameliyathane 

için MSÜ Ameliyathane Malzeme Teslim formu özel olarak oluşturulmuş olup gelen malzemelerin 

acillik durumu ile ilgili bilgi içermektedir. Acil olan malzemenin daha hızlı steril edilmesi sözkonusu 

olmada da ünite içerisinde bulunan diğer steril edilmek için gelen aletlerin önüne alarak zaman 

kazanma söz konusudur. 

 

 

SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS08 Standartı ve SDS08.03 Ölçütü 

 

SDS08.03 ölçütü karşılanması için MSÜ ALETLERİN ÖN TEMİZLİĞİ VE DEKONTAMİNASYONU 

(YIKANMASI) TALİMATI Madde 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 de belirlenmiştir bu maddelerin ugulamasıda 

yapılarak bu ölçüt karşılanmaktadır. 
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MSÜ ALETLERİN ÖN TEMİZLİĞİ VE DEKONTAMİNASYONU (YIKANMASI) TALİMATI Madde 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 

 

Yıkamada kullanılan ekipman, kimyasallar ve fiziksel parametreler (sıcaklık, konsantrasyon, makine 

kullanılıyorsa çevrim parametereleri gibi) dekontamine edilecek malzemelerle uyumlu olmalıdır. 

ifadesi yıkama işleminde yapılan işlemler ve kullanılan solüsyonların aletlere zarar vermeyeceği ve 

doğru bir dekontaminasyon işleminin gerçekleştiğinden emin olunmasını ifade etmektedir konu ile 

ilgili ayrıntılar talimatın 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 maddelerinde anlatılmıştır. 
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SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS08 Standartı ve SDS08.04 Ölçütü 

 

SKS 6 SDS08.04 ölçütü için madde madde cevaplar: 

1-Yıkama cihazlarının döngü raporları her yıkama sonrasında değerlendirilip Çıktılar "MSÜ  

OTOMATİK YIKAMA DEZENFEKTÖR DÖKÜMANTASYON FORMU" arkasına zımbalanmaktadır. çıktı 

alınamayan yıkama dezenfektör cihazlarının neredeyse çoğunda yazıcı ek olarak takılabilmektedir. 

cihazınızın üreticisi ile irtibata geçebilirsiniz.  

2-Fiziksel çıktıların kontrolüne ek olarak  uygulayabileceğiniz kolay yol yıkama indiaktörleri ile 

kontrol yapılarak "MSÜ OTOMATİK YIKAMA DEZENFEKTÖR DÖKÜMANTASYON FORMU" ve "MANUEL 

VE ULTRASONİK YIKAMA DÖKÜMANTASYON FORMU"na kayıt edilerek bu alt ölçüt karşılanmalıdır. 

(Form örnekleri aşağıda verilmiştir.)  

3-En az iki haftada bir kez protein kalıntı testi yapılıp "PROTEİN KALINTI TEST TAKİP FORMU", 

"MSÜ OTOMATİK YIKAMA DEZENFEKTÖR DÖKÜMANTASYON FORMU" ve "MANUEL VE ULTRASONİK 

YIKAMA DÖKÜMANTASYON FORMU"na kayıt edilerek bu alt ölçüt karşılanmalıdır.  

(Form örnekleri aşağıda verilmiştir.) 

4-"MSÜ SU ARITMA SİSTEMİ KONTROLÜ TALİMATI" 5.10. Madde içerisinde dokümante edilmiş ve 

buna göre uygulanıyor altı ayda bir ölçülüyor. "MSÜ SU ARITMA TAKİP FORMU" na " işlenerek kayıt 

altına alınıyor. (SDS07.06 da "MSÜ SU ARITMA SİSTEMİ KONTOLÜ TALİMATI" ve "MSÜ SU ARITMA 

TAKİP FORMU" örnek olarak verilmiştir.) 

5-"MSÜ LÜMENLİ ALETLERİN YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYON SÜREÇLERİNİN KONTROLÜ 

VE KURALLARI TALİMATI" ve "MSÜ LÜMENLİ ALET YIKAMA ETKİNLİK TAKİP FORMU" ile lümenli 

aletler dokümantasyon kapsamına alınmış olup uygulama ile takip edilmekte ve ölçüt 

karşılanmaktadır. 
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MSÜ OTOMATİK YIKAMA DEZENFEKTÖR DÖKÜMANTASYON FORMU 
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MANUEL VE ULTRASONİK YIKAMA DÖKÜMANTASYON FORMU 
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PROTEİN KALINTI TEST TAKİP FORMU 
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MSÜ LÜMENLİ ALETLERİN YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYON SÜREÇLERİNİN KONTROLÜ VE KURALLARI TALİMATI 
SAYFA 1 
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MSÜ LÜMENLİ ALETLERİN YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYON SÜREÇLERİNİN KONTROLÜ VE KURALLARI TALİMATI 
SAYFA 2 
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MSÜ LÜMENLİ ALETLERİN YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYON SÜREÇLERİNİN KONTROLÜ VE KURALLARI TALİMATI 
SAYFA 3 
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MSÜ LÜMENLİ ALETLERİN YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYON SÜREÇLERİNİN KONTROLÜ VE KURALLARI TALİMATI 
SAYFA 4 
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MSÜ LÜMENLİ ALETLERİN YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYON SÜREÇLERİNİN KONTROLÜ VE KURALLARI TALİMATI 
SAYFA 5 
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MSÜ LÜMENLİ ALETLERİN YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYON SÜREÇLERİNİN KONTROLÜ VE KURALLARI TALİMATI 
SAYFA 6 
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MSÜ LÜMENLİ ALETLERİN YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYON SÜREÇLERİNİN KONTROLÜ VE KURALLARI TALİMATI 
SAYFA 7 
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MSÜ LÜMENLİ ALETLERİN YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYON SÜREÇLERİNİN KONTROLÜ VE KURALLARI TALİMATI 
SAYFA 8 
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MSÜ LÜMENLİ ALET YIKAMA ETKİNLİK TAKİP FORMU 
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SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS08 Standartı ve SDS08.05 Ölçütü 

 

SDS08.03 ölçütü karşılanması için "MSÜ YIKAMA ALANLARI VE CİHAZLARININ BAKIM VE TEMİZLİĞİ 
TALİMATI" ile tüm süreç tanımlanmıştır. 

 

 

MSÜ YIKAMA ALANLARI VE CİHAZLARININ BAKIM VE TEMİZLİĞİ TALİMATI SAYFA 1 
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MSÜ YIKAMA ALANLARI VE CİHAZLARININ BAKIM VE TEMİZLİĞİ TALİMATI SAYFA 2 
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MSÜ YIKAMA ALANLARI VE CİHAZLARININ BAKIM VE TEMİZLİĞİ TALİMATI SAYFA 3 
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SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS09 Standardı ve SDS09.01 Ölçütü 

 

SDS09.01 ölçütü karşılanması için "MSÜ ALETLERİN  PAKETLEME STERİLİZASYON VE DEPOLAMA 

TALİMATI" nda paketleme ile ilgili kurallar ulusal ve uluslar arası rehberler dogrultusunda 

belirlenmiştir.  

("MSÜ ALETLERİN  PAKETLEME STERİLİZASYON VE DEPOLAMA TALİMATI" SDS06.01 de örnek 

olarak verilmiştir.) 

 

  

SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS09 Standardı ve SDS09.02 Ölçütü 

SDS09.02 ölçütü karşılanması için "MSÜ ALETLERİN TRANSFER VE TESLİM TALİMATI" Madde 3.4 de 

belirtilmiş ve malzemeler uygulamada da listeleri ile temiz alana kabul edilmelidir. 

 

MSÜ ALETLERİN TRANSFER VE TESLİM TALİMATI 
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SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS09 Standardı ve SDS09.03 Ölçütü 

 

SDS09.03 ölçütü karşılanması için "MSÜ ALETLERİN  PAKETLEME STERİLİZASYON VE DEPOLAMA 

TALİMATI" Madde 6.1 de belirtilmiştir.  

Aletlerin öncelikle dekontaminasyon basamağından geçmiş olmasına dikkat edilmelidir. Paket içeriği, 

temizlik, bütünlük ve hasar açısından kontrol edilmeli ve gerekli ise "MSÜ ALETLERİN SAYIMI BAKIMI 

VE KONTROLÜ TALİMATI"na uygun şekilde bakımlarının yapılmasını sağladıktan sonra paketleme 

işlemlerine geçilir.  Aletlerin üzerinde kan vb. organik atık ya da deterjan atığı bulunan malzeme 

yeniden temizlenmesi için yıkama bölümüne gönderilmelidir. Paketlenecek alet ve malzemelerin 

temiz, kuru ve tam olarak çalıştığı kontrol edilmelidir. 

MSÜ ALETLERİN  PAKETLEME STERİLİZASYON VE DEPOLAMA TALİMATI ve MSÜ ALETLERİN SAYIMI BAKIMI 

VE KONTROLÜ TALİMATI SDS06.01 de örnek olarak verilmiştir. 

 

  

SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS09 Standardı ve SDS09.04 Ölçütü 

SDS09.04 ölçütü karşılanması için  "MSÜ ALETLERİN  PAKETLEME STERİLİZASYON VE DEPOLAMA 

TALİMATI" Madde 4.1 "paketleme işlemleri temiz alanda gerçekleştiriliyor.  

Uygulama alanında da paketleme temiz alanda yapılmalı ve tekstil malzemeler için ayrı paketleme 

alanı tahsis edilmelidir. 

 

MSÜ ALETLERİN  PAKETLEME STERİLİZASYON VE DEPOLAMA TALİMATI 
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SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS09 Standardı ve SDS09.05 Ölçütü 

 

SDS09.05 ölçütü karşılanması için  "MSÜ ALETLERİN  PAKETLEME STERİLİZASYON VE DEPOLAMA 

TALİMATI" Madde 5, 5.1, 5.2 5.3 5.4 5.5. e göre paketlemede kullanılan malzemelerin sterilizasyon 

yöntemine uyumluluğu tanımlanmış ve uygulanmalı sterilizasyon etkinliği ve paket güvenliği 

kuralları ayrıca tanımlanmıştır. 

 

MSÜ ALETLERİN  PAKETLEME STERİLİZASYON VE DEPOLAMA TALİMATI 

 

 

SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS09 Standardı ve SDS09.06 Ölçütü 
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SDS09.06 ölçütü karşılanması için "MSÜ STERİLİZATÖR CİHAZLARI YÜKLEME VE KULLANIM 

TALİMATI" Madde 3.4 başlayarak paketlerin sterilizasyon cihazına yüklenmesine ilişkin kurallar bu 

talimatta tanımlanmıştır, sterilizasyon etkinliğini azaltacak şekilde fazla ve sıkışık yükleme 

uygulamada da yapılmamalı prosedürlerle uygulama aynı olmalıdır. 

 

MSÜ STERİLİZATÖR CİHAZLARI YÜKLEME VE KULLANIM TALİMATI SAYFA 1 
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MSÜ STERİLİZATÖR CİHAZLARI YÜKLEME VE KULLANIM TALİMATI SAYFA 2 
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MSÜ STERİLİZATÖR CİHAZLARI YÜKLEME VE KULLANIM TALİMATI SAYFA 3 
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MSÜ STERİLİZATÖR CİHAZLARI YÜKLEME VE KULLANIM TALİMATI SAYFA 4 
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SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS10 Standardı ve SDS10.01 Ölçütü 

 

SDS10.01 ölçütü "Sterilizasyon etkinliğinin izlenmesine yönelik ünite tarafından izlenecek 

yöntem ve süreçler (parametrik validasyon, biyolojik validasyon, rutin kimyasal ve biyolojik 

indikatör kullanımı gibi) tanımlanmalıdır."  ifadesinde Ünite içerisinde uygulanan parametrik 

validasyon yada biyolojik validasyon var ise dökümantasyon sisteminizde bunları tanımlamalısınız bu 

konu ayrı bir rehber de ele alınacağından bu ölçütte rutin kimyasal ve biyolojik indikatör kullanımı 

anlatılacaktır. SDS10.01 alt ölçütleri validasyon kapsamında olduğu için validasyon uygulamayan 

ünitelerde değerlendirme dışıdır. 

"MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI" 3.4.1 e göre 

rutin kimyasal ve biuyolojik indikatör kullanımı yöntemi tercih edilmiştir. ("MSÜ YIKAMA PAKETLEME 

VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI" SDS06 da örnek olarak verilmiştir.) 
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MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI 

 

  

SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS10 Standardı ve SDS10.02 Ölçütü 

SDS10.02 ölçütünü karşılamak için ünite içerisinde bulunan sterilizatör cihazlarının kurulum sonrası 

verilen kurulum validasyonu ve diğer kalibrasyon işlemlerini içeren evraklar kayıt altında 

bulunmalıdır. Bu evraklar verilmemiş ise yada mevcutta yok ise üretici firmadan destek alarak bu 

kurum işlemlerindeki işlemler yapılarak gerekli evraklar temin edilmelidir.  

 

 

SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS10 Standardı ve SDS10.03 Ölçütü 

 

SDS10.02 ölçütünü karşılamak için "MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN 

KONTROLÜ TALİMATI" Madde 3.5 - 3.6.1 - 3.7.1 e göre cihazların program döngüleri izlenip 

kaydedilmelidir. ("MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ 

TALİMATI" SDS06 da örnek olarak verilmiştir.)  
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YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI 

 

 

SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS10 Standardı ve SDS10.04 Ölçütü 

 

SDS10.04 ölçütünü karşılamak için "MSÜ İNDİKATÖR KULLANIMI TALİMATI" Madde 4.2 İşleme girmiş 

ve girmemiş paketlerin birbirinden ayrılabilmesi için her paket üzerinde işlem indikatörü kullanılmalı. 

Sarılmış malzemeler için otoklav bandı, Cerrahi konteynırlar için etiket üzerindeki indikatör, 

sterilizasyon poşetleri için kenarlarında indikatörler bulunmalı malzemelerin işleme girip girmediği 

hakkında bilgi vermelidir. 
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MSÜ İNDİKATÖR KULLANIMI TALİMATI 
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MSÜ İNDİKATÖR KULLANIMI TALİMATI 
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MSÜ İNDİKATÖR KULLANIMI TALİMATI 
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MSÜ İNDİKATÖR KULLANIMI TALİMATI 
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MSÜ İNDİKATÖR KULLANIMI TALİMATI 

 

 

 

SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS10 Standardı ve SDS10.05 Ölçütü 

 

SDS10.05 Ölçütünü karşılamak için sterilizasyon işlemi için hazırlanan her paket içerisine buhar 

sterilizasyon için tip 4-5-6 Etilen oksit için Etilen oksit indikatörü ve Hidrojen peroksit için de yine 

uygun Hidrojen peroksit indikatörü kullanılmalıdır. Bu süreç dokümantasyon içerisinde belirilmiş 

olmalıdır. "MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI" 

3.5.4 - 3.6.4.2 - 3.7.4.2 maddelerde örnek verilmiştir. Rehberlik alanında cihazların düzenli bakım 

ve kalibrasyonu yapıldığında Bowi-Dick ve Vakum kaçak testi olumlu olması durumunda ve yük 

kontrolü yaptığınıza 5 adet lümensiz alet veya 10 adet spanç ped bulunan malzemeler içerisinde 

kimyasal indikatör koyulmasına gerek olmadığı işlemci indikatörün yeterli olduğu belirtilmiştir. Bu 

ifade de anlam karmaşası olmaması için eğer validasyon uygulamıyor ve rutin kimyasal ve biyolojik 

indikatör kullanım sistemini uyguluyor ve SDS10.05 de istenilen şekilde paket içi kimyasal indikatör 

uygulaması tanımlamış iseniz her pakete kimyasal indikatör koymak gereklidir. bu nedenle sadece 5 

lümensiz alet veya 10 spanç/ped in birlikte bulunduğu tekli sterilizasyon paketleri içerisine toplamda 

bir adet indikatör koyulabilir. 

 

 

"MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI" 3.5.4 
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"MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI" 3.6.4.2 

 

 

"MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI" 3.7.4.2 
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SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS10 Standardı ve SDS10.06 Ölçütü 

 

SDS10.06 Ölçütünü karşılamak için "MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN 

KONTROLÜ TALİMATI" Madde 3.4.1 de Biyolojik indikatör uygulaması örnek olarak tanımlanmış ve 

sahada uygulamalı gösterilebilmelidir.  

 

"MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI" Madde 3.4.1 
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Ayrıca alt ölçütleri karşılamak için "MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN 

KONTROLÜ TALİMATI"  3.5.6 da belirtildiği şekilde Buharlı basınç sterilizasyonunda, parametrik ürün 

teslimi yapılamıyorsa en az haftada bir kez ve implant içeren her yükte kullanılmaktadır. 

 

 

"MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI" Madde 3.5.6 

"MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI" 3.6.4.3 de 

belirtildiği gibi Etilen oksit sterilizasyonunda her döngüde uygulanmaktadır. 
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"MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI" Madde 3.6.4.3 
 

Örnekte Formaldehit sterilizasyonu ünitede mevcut değil fakat mevcut ise dokümanlarda 

tanımlanmalıdır. 

"MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI"  3.7.4 de 

belirtildiği gibi H2O2 sterilizasyonunda her döngüde uygulanıyor 
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"MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI" Madde 3.7.4 

 

Biyolojik indikatör kullanıldığında; 

"MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI"  3.5.6 F 

bendinde 3.6.4.3 F bendinde ve 3.7.4 F bendinde belirildiği gibi Cihazların ilk kurulum çevrimleri ve 

büyük onarımlarından sonra arka arkaya üç negatif sonuç alındıktan sonra kullanım başlatılmaktadır.  

 

"MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI"  3.5.6 F 

 

 

"MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI"  3.6.4.3 F 

 

 

"MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI"  3.7.4 F 
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"MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI"  3.5.6 d bendi 

3.6.4.3 e bendi ve 3.7.4 e bendine göre  Biyolojik indikatör sonuçları dokümantasyon formlarına kayıt 

altına alınmaktadır. 

 

 

"MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI"  3.5.6 d 

 

 

"MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI"  3.6.4.3 e 

 

 

"MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI"  3.7.4 e 

 

"MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI"  3.5.6 G bendi 

3.6.4.3 G bendi ve 3.7.4 G bendine göre İndikatörün her farklı üretim serisi için bir pozitif kontrol 

testi yapılmaktadır. 

 

"MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI"  3.5.6 g 

 

 

"MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI"  3.6.4.3 g 

 

 

"MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI"  3.7.4 g 
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"MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI"  3.5.6 H bendi 

3.6.4.3 H bendi ve 3.7.4 H bendine göre Biyolojik indikatör sonucunun pozitif olması durumunda son 

negatif sonuçtan itibaren teslim edilen malzemeler geri çağrılmakta, tekrar steril edilmekte, 

malzemeler hastalara kullanılmış ise ilgili hastalar enfeksiyon kontrol komitesine bilgi verilmekte 

Cihazın bakım kontrolleri yapılmakta,kullanımına üç negatif biyolojik kontrol sonrasında cihazın 

kullanımına izin verilmektedir. 

 

"MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI"  3.5.6 H 

 

 

"MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI"  3.5.6 H 

 

 

"MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI"  3.5.6 H 

 

"MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI"  3.5.6 i bendi 

3.6.4.3 i bendi ve 3.7.4 i ye göre Biyolojik indikatör inkübatörü  belirlenen aralıklarda kalibasyonları 

yaptırılmakta ve "MSÜ CİHAZ KALİBRASYON PLANI" ile takip edilmekte ve gerektiğinde kalibre 

edilmektedir. 

 

"MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI"  3.5.6 i 

 

 

"MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI"  3.6.4.3 i 
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"MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI"  3.6.4.3 i 

 

SDS10.06 Karşılanmasında geçen diğer örnek dokümanlar: 
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MSÜ HİDROJEN PEROKSİT DOKUMANTASYON FORMU 

 

MSÜ BUHAR DOKUMANTASYON FORMU 
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MSÜ ETİLEN OKSİT DOKUMANTASYON FORMU 
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MSÜ CİHAZ KALİBRASYON PLANI 

 

 

SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS11 Standardı ve SDS11.01 Ölçütü 

 

SDS11.01 Ölçütünü karşılamak için “MSÜ CİHAZ BAKIM PLANI” ile Basıçlı buhar otoklavlarının 

periyodik bakımı üretici önerisi doğrultusunda gerçekleştirilmeli ve takip edilmelidir. Bu planda 

cihazların seri numaraları ve künye numaraları marka modelleri kayıt altına alınmalı ve üretici 

firmanın belirlediği bakım aralıkları not edilip bu bakım aralıklarına göre cihaz bakımları yaptırılmalı 

ve firmanın bıraktığı bakım formu bu forma ilişik şekilde kayıt altına alınarak arşivlenmelidir. 
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MSÜ CİHAZ BAKIM PLANI 

 

 

SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS11 Standardı ve SDS11.02 Ölçütü 

 

SDS11.02 Ölçütünü karşılamak için ünite içinde bulunan otoklav cihazlarının her gün sabah cihaz 

çalıştırılmadan önce vakum kaçak testi yapılmalı ve buhar dokümantasyon formuna işlenerek vakum 

kaçak test çıktısı form arkasına zımbalanarak dokümante edilmelidir. 

Vakum kaçak testi dokümantasyon seti içerisinde “MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN 

ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI” Madde 3.5.1 de Sterilizasyon etkinliği kontrolü için yapılacak 

testler arasında tanımlanmıştır. 3.5.2 de nasıl yapılacağı ve dokümante edileceği  anlatılmıştır “MSÜ 

CİHAZLARI KULLANMA TALİMATI” 4.2 d ve e bendinde yine vakum kaçak testi ne değinilmiştir. 
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MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI” Madde 3.5.1 ve 3.5.2 
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MSÜ CİHAZLARI KULLANMA TALİMATI Sayfa1 
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MSÜ CİHAZLARI KULLANMA TALİMATI Sayfa2 
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MSÜ CİHAZLARI KULLANMA TALİMATI Sayfa3 
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MSÜ CİHAZLARI KULLANMA TALİMATI Sayfa4 
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MSÜ CİHAZLARI KULLANMA TALİMATI Sayfa5 
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SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS11 Standardı ve SDS11.03 Ölçütü 

 

SDS11.02 Ölçütünü karşılamak için ünite içinde bulunan otoklav cihazlarının her gün sabah cihaz 

çalıştırılmadan önce boş iken Bowie-Dick testi yapılmalı ve buhar dokümantasyon formuna işlenerek 

test kağıdı form arkasına zımbalanarak dokümante edilmelidir. 

Bowie-Dick testi dokümantasyon seti içerisinde “MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN 

ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI” Madde 3.5.3 de Sterilizasyon etkinliği kontrolü için yapılacak 

testler arasında tanımlanmıştır. ve nasıl yapılacağı ve dokümante edileceği  anlatılmıştır. Uygulama 

bu şekilde yaparak süreç takip edilmelidir. 

Bu talimat SDS6.01 de örnek olarak tamamı verilmiştir. 

 

 

“MSÜ YIKAMA PAKETLEME VE STERİLİZASYONUN ETKİNLİĞİNİN KONTROLÜ TALİMATI” Madde 3.5.3 
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SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS12 Standardı ve SDS12.01 Ölçütü 

 

SDS12.01 Ölçütünü karşılamak için “MSÜ ALETLERİN  PAKETLEME STERİLİZASYON VE DEPOLAMA 

TALİMATI” Madde 17.1 de tanımlanmış ve tüm steril malzemeler steril depoda muhafaza edilmelidir. 

Alt ölçütler yine aynı talimatın Madde 17.10, 17.11, 17.12 de tanımlanmış ve bu talimatta belirtilen 

kriterlere uygun hareket edilmelidir. 

Bu talimat SDS6.01 de örnek olarak tamamı verilmiştir. 
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MSÜ ALETLERİN  PAKETLEME STERİLİZASYON VE DEPOLAMA TALİMATI 

 

  

SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS12 Standardı ve SDS12.02 Ölçütü 

 

SDS12.02 Ölçütünü karşılamak için “MSÜ ALETLERİN  PAKETLEME STERİLİZASYON VE DEPOLAMA 

TALİMATI” Madde 17.13 de tanımlanmış ve bu şekilde uygulanma yapılmalıdır. 
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MSÜ ALETLERİN  PAKETLEME STERİLİZASYON VE DEPOLAMA TALİMATI 

 

 

 

SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS12 Standardı ve SDS12.03 Ölçütü  

 

SDS12.03 Ölçütünü karşılamak için “MSÜ ALETLERİN  PAKETLEME STERİLİZASYON VE DEPOLAMA 

TALİMATI” Madde 17.2 de tanımlanmış ve bu şekilde uygulanma yapılmalıdır. 

Sterilizasyon işlemine hazırlık aşamasında paketleme işlemleri sırasında tüm paketler üzerine bu 

bilgiler eklenmelidir. 
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MSÜ ALETLERİN  PAKETLEME STERİLİZASYON VE DEPOLAMA TALİMATI 

 

 

SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS12 Standardı ve SDS12.04 Ölçütü  

 

SDS12.04 Ölçütünü karşılamak için “MSÜ ALETLERİN PAKETLEME STERİLİZASYON VE DEPOLAMA 

TALİMATI” Madde 16 da ve “MSÜ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ” Madde 3.20 ve 3.21 de tanımlanmış ve bu 

şekilde uygulanma yapılmalıdır. 

Sterilizasyon raf ömrü belirleme kriterleri DAS rehberde verilmiş olup rehber ışığında ve steril depo 

saklama koşullarınız baz alınarak son kullanma tarihleri belirlenmelidir.  

MSÜ işleyiş prosedürü SDS13.01 de örnek olarak tamamı verilmiştir. 
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MSÜ ALETLERİN PAKETLEME STERİLİZASYON VE DEPOLAMA TALİMATI” Madde 16 

 

 

SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS13 Standardı ve SDS12.0 Ölçütü  
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SDS13.01 Ölçütünü karşılamak için “MSÜ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ” Madde 4.1 de tanımlanmış ve 

Sterilizasyon işlemlerinin her aşamasında  zaman, cihaz, yöntem, uygulayıcı ve kontrol 

parametrelerine ilişkin kayıtlar bulunmaktadır. 

 

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ  İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 4.2 maddesinde tanımlanmış ve 

uygulanmaktadır. 

 

Alt ölçüt 1 de Yıkama ve termal dezenfeksiyon etkinliğini gösteren performans testleri (Yıkama 

etkinliği “MSÜ MANUEL VE ULTRASONİK YIKAMA DÖKÜMANTASYON FORMU” ve “MSÜ OTOMATİK 

YIKAMA DEZENFEKTÖR DÖKÜMANTASYON FORMU” na tüm gelen kirli malzemelerin yıkama 

işlemleri kayıt edilmeli ve yıkama etkinliğini kontrol eden  kirlilik testi lümenli alet kirlilik testi ve 

ultrasonik test ile protein testi uygulanarak bu formlara kayıt edilmelidir. Termal dezenfeksiyonun 

etkinliği cihaz çıktıları ile kontrol edilmeli ve yine bu formlara kayıt edilmelidir ayrıca tüm süreç  

“MSÜ YIKAMA ETKİNLİK TAKİP FORMU” “MSÜ LÜMENLİ ALET YIKAMA ETKİNLİK TAKİP FORMU” 

“MSÜ PROTEİN TEST KALINTI TAKİP FORMU”na da kayıt edilerek takip edilmelidir. (Formlar SDS8.04 

de örnek olarak verilmiştir.) 

 

Alt ölçüt 2 de Döngü sonrası paketlerin nem ve maruziyet bandı açısından kontrolü “MSÜ ALETLERİN 

PAKETLEME STERİLİZASYON VE DEPOLAMA TALİMATI” Madde 18-18.1-18.2 de tanımlanmış ve buhar 

etilen oksit ve hidrojen peroksit dokümantasyon formlarında bulunan alana işlenerek uygulanmalıdır. 

(MSÜ Aletlerin paketleme sterilizasyon ve depolama talimatı SDS6 da örnek olarak verilmiştir.) 

 

Alt ölçüt 3 de Buhar etilen oksit ve hidrojen peroksit dokümantasyon formları üst kısmında bulunan 

alanda kayıt edilmeli ve kimyasal ve biyolojik indikatör sonuçları bu şekilde kayıt altında 

tutulmalıdır. (Dokümantasyon formları SDS10.6 da örnek olarak verilmiştir.) 

 

Alt ölçüt 4 de Buhar etilen oksit ve hidrojen peroksit dokümantasyon formların ile malzemelerin 

hangi tarihte, hangi yöntem ile hangi döngüde steril edildiği kayıt altına alınmakta ve paketlerin 

üzerine yazılmaktadır. (Dokümantasyon formları SDS10.6 da örnek olarak verilmiştir.) 

 

Alt ölçüt 5 de Sterilizasyon cihazına ait bakım, onarım, kalibrasyon kayıtları “MSÜ CİHAZ BAKIM 

PLANI” “MSÜ CİHAZ KALİBRASYON PLANI” ile takip edilmekte ve kayıtları saklanmaktadır. (Bu 

formlar SDS10 ve SDS11 de örnek olarak verilmiştir.) 

 

Alt ölçüt 6 da Buhar eo ve hp sterilizasyonu tüm döngü kayıtları dekomantasyon formlarına cihaz 

cıktıları ile bilrikte kayıt edilmektedir.  
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Alt ölçüt 7 de Buhar etilen oksit ve hidrojen peroksit cihazlarına yapılan tüm testler dokumantasyon 

formlarına işlenmektedir. Cihaza ilişkin test sonuçları (vakum kaçak testi, Bowie Dick testi gibi)  

(Dokümantasyon formları SDS10.6 da örnek olarak verilmiştir.) 

 

Alt ölçüt 8 de Malzemelerin Kim tarafından ne zaman teslim alındığı ve teslim edildiği malzeme 

teslim formlarında kayıt altına alınmaktadır. (Malzeme teslim formları SDS8.02 da örnek olarak 

verilmiştir.) 

 

Alt ölçüt 9 da Hangi aşamada kim tarafından işlemin uygulandığı yıkama paketleme ve sterilizasyon 

aşamaları teslim aşamalarının tamamında formlarda personel bilgisi bulunmakta işlemin kimin 

tarafından yapıldığı kayıt altına alınmaktadır. 

 

Alt ölçüt 10 da varsa diğer aşamalarda gerçekleştirilen kalite kontrol çalışmalarına ilişkin kayıtlar 

(Dokümantasyon seti ile kirli malzeme gelişinden çıkışına kadar tüm süreç kayıt altına alınmaktadır.) 
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MSÜ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 
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MSÜ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa 2 
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MSÜ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa 3 
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MSÜ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa 4 
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MSÜ Yıkama Etkinlik Takip Formu  
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SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS13 Standardı ve SDS13.2 Ölçütü  

 

SDS13.02 Ölçütünü karşılamak için “MSÜ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ” Madde 4.3 de tanımlanmış ve steril 

malzemeye ilişkin bilgiler hasta dosyasına da işlenmektedir (Cerrahi setlerde mümkünse barkod 

numarası verilmeli ve paketlerde indikatörler kayıt edilmelidir.) Madde 4.4 maddesinde hastaya 

kullanılan malzemelerin kayıtları barkod numarası ve paket üzerindeki etiket bilgileri ile geriye 

dönük olarak dokümantasyon formları vasıtası ile tüm süreç izlenebilmekte ve ulaşılabilmektedir. 

 

 

MSÜ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Madde 4.3 ve 4.4 

 

 

 

SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS14 Standardı ve SDS14.1 Ölçütü 

 

SDS14.01 Ölçütünü karşılamak için “MSÜ FİZİKİ ALAN DÜZENLEMELERİ PROSEDÜRÜ” madde 9 

içerisinde tanımlanmış ve bu tanımlamaya göre etilen oksit odası dizayn edilmiştir. (Prosedür SDS6.01 

de örnek olarak verilmiştir.) 



                                                                                                                                                                     Merkezi Sterilizasyon Üniteleri için Sağlıkta Kalite Standartları Kılavuzu (SKS 6)  2022  

160 

 

MSÜ FİZİKİ ALAN DÜZENLEMELERİ PROSEDÜRÜ Madde 9 

 

 

 

SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS14 Standardı ve SDS14.2 Ölçütü 

 

SDS14.02 Ölçütünü karşılamak için oda içerisine saatte 20 kez taze hava değişimini ölçebilecek bir 

basınç fark transmitteri kurulmalı bu cihazın istenilen değerler dışına çıktığında sesli ve görüntülü 

uyarı veren şekilde olmasına dikkat edilmelidir.  

 

 

 

SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS14 Standardı ve SDS14.3 Ölçütü 

 

%100 etilen oksit cihazları kullanımı için ulusal ya da uluslararası bir kısıtlama bulunmamaktadır. Bu 

ölçütü karşılamak için “MSÜ FİZİKİ ALAN DÜZENLEMELERİ PROSEDÜRÜ” madde 9.3 içerisinde 
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tanımlanmıştır ve bu tanımlamaya göre etilen oksit cihazı %100 eo ile çalışan tip de bir cihaz 

olmalıdır. (MSÜ FİZİKİ ALAN DÜZENLEMELERİ PROSEDÜRÜ SDS6.01 de örnek olarak verilmiştir.) 

 

 

 

SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS14 Standardı ve SDS14.4 Ölçütü 

 

SDS14.02 Ölçütünü karşılamak için etilen oksit kartuşları için özel üretilmiş dış etkenlerden 

koruyan özel bir kapalı konteynerlar da kartuşlar saklanmalıdır. Dokümantasyon setimizde “MSÜ 

FİZİKİ ALAN DÜZENLEMELERİ PROSEDÜRÜ” madde 9.4 içerisinde bu durum tanımlanmıştır. (MSÜ 

FİZİKİ ALAN DÜZENLEMELERİ PROSEDÜRÜ SDS6.01 de örnek olarak verilmiştir.) 
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SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS14 Standardı ve SDS14.5 Ölçütü 

 

SDS14.05 Ölçütünü karşılamak için etilen oksit odası içerisindeki etilen oksit gazını ölçebilen gaz 

tespit cihazı olmalı cihaz oda içerisindeki gaz miktarını oda dışından gösterebile ek şekilde 

konumlandırılmalıdır. Cihaz etilen oksit gazı varlığında sesli ve görüntülü uyarı verebilen şekilde 

dizayn edilmiş olması tercih edilmelidir. Dokümantasyon setimizde “MSÜ FİZİKİ ALAN 

DÜZENLEMELERİ PROSEDÜRÜ” madde 9.4 içerisinde bu durum tanımlanmıştır. (MSÜ FİZİKİ ALAN 

DÜZENLEMELERİ PROSEDÜRÜ SDS6.01 de örnek olarak verilmiştir.) 
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SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS14 Standardı ve SDS14.6 Ölçütü 

 

SDS14.06 Ölçütünü karşılamak için etilen oksit odası girişinde koruyucu ekipmanlar bulunmalıdır. Bu 

ekipmanlar gaz maskesi koruyucu giysi eldiven ve bot seklinde olabilir. Dokümantasyon setimizde 

“MSÜ FİZİKİ ALAN DÜZENLEMELERİ PROSEDÜRÜ” madde 9.5 içerisinde bu durum tanımlanmıştır. 

(MSÜ FİZİKİ ALAN DÜZENLEMELERİ PROSEDÜRÜ SDS6.01 de örnek olarak verilmiştir.) 
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SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS14 Standardı ve SDS14.7 Ölçütü 

 

SDS14.07 Ölçütünü karşılamak için etilen oksit cihazının havalandırma işlemi kazan içerisinde en az 

8-10 saat olmalı kazan harici havalandırma var ise ilave olarak 12 saatten iki haftaya kadar olacak 

şekilde tanımlanmalı ve uygulanmalıdır. Dokümantasyon setimizde “MSÜ FİZİKİ ALAN 

DÜZENLEMELERİ PROSEDÜRÜ” madde 9.6 içerisinde bu durum tanımlanmıştır. (MSÜ FİZİKİ ALAN 

DÜZENLEMELERİ PROSEDÜRÜ SDS6.01 de örnek olarak verilmiştir.) 



                                                                                                                                                                     Merkezi Sterilizasyon Üniteleri için Sağlıkta Kalite Standartları Kılavuzu (SKS 6)  2022  

165 

 

 

 

SKS Sürüm 6 Sterilizasyon Hizmetleri SDS14 Standardı ve SDS14.8 Ölçütü 

 

SDS14.08 Ölçütünü karşılamak için “MSÜ FİZİKİ ALAN DÜZENLEMELERİ PROSEDÜRÜ” madde 9.7 

içerisinde tanımlanmış ve bu tanımlamaya göre etilen oksit odası havalandırması bağımsız bir 

bacadan çevre güvenliği sağlanarak tahliye edilmelidir. Nötralize cihazı kurulu ise bağımsız bacaca 

ihtiyaç yoktur. 



                                                                                                                                                                     Merkezi Sterilizasyon Üniteleri için Sağlıkta Kalite Standartları Kılavuzu (SKS 6)  2022  

166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                     Merkezi Sterilizasyon Üniteleri için Sağlıkta Kalite Standartları Kılavuzu (SKS 6)  2022  

167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

Merkezi Sterilizasyon Üniteleri için Sağlıkta Kalite 

Standartları Kılavuzu (SKS 6)  2022 

 

 

DASDernegi 

www.das.org.tr 

2022 


